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Capitulo |: Descripcién General

Cerlificado de Inclusion de la Necesidad en el | Se encuentra incluido en el plan de compras.
Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Acciénu | (Certificacion anexa).

otro.
HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTANEDA
GLADYS DE LA PAVA BEDOYA
Nombre de Funcionario que Diligencia el Estudio RUTH ELENA SALAZAR TORRES
Dependencia Solicitante Gestién Recursos Fisicos y Servicios Generales

Tipo de Contrato.

Contrato de Servicio

Capitulo II: Descripcién Técnica

Identificacién y
descripcién de la
necesidad

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, IBALS.A. E.S.P. OFICIAL,
consciente de la responsabilidad social con la comunidad Ibaguerefia, tiene
como objetivo garantizar la calidad del agua que se suministra a los usuarios:
por esta razén debe dar cumplimiento a las exigencias del Decreto 1575 de
2007, el cual establece las condiciones de mantenimiento de los equipos de
laboratorio Aseguramiento calidad de Agua, Tratamiento Aguas Residuales,
plantas de tratamiento de agua potable, bocatomas y el Banco de Micro
medicion, a las determinaciones de la Norma Técnica NTC ISO 17025
“REQUISITOS GENERALES DE COMPETENCIA DE LABORATORIOS DE ENSAYO Y

| CALIBRACION" que dispone en el capitulo 7.15 "RECURSQOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICION: La entidad debe determinar el seguimiento y la medicién por
redlizar y los dispositivos de medicién y seguimiento necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto y/o servicio con
los requisitos determinados”.

Con base en las normas resefiadas la empresa debe establecer procesos
para asegurarse de que las labores de seguimiento y medicién redlizadas por
los EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE ASEGURAMIENTO CALIDAD DE AGUA,
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE, BOCATOMAS Y LABORATORIO DE MICRO MEDICION DEL IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL, puedan redlizarse acorde con los requisitos de seguimiento y
medicién, para lo cual debe:

a) Identificar el estado de mantenimiento correctivo.

b) Redlizar el mantenimiento y calibraciéon de equipos a intervalos
periddicos segun trazabilidad de laboratorio (Anual)

c) Identificar el estado de calibracién.

d) Redlizar la calibracién, verificacién, o ejecutar los dos criterios, a
intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparando con
patrones de medicién trazables a patrones de medicién Internacionales
o Nacionales (cuando no existan tales patrones, debe registrarse la base
utilizada para la calibracién o la verificacién).

Por consiguiente, la empresa debe asegurar un  programa de
mantenimientos, metrologia y calibracién de equipos de los laboratorios, que
avale la confiabilidad de los andlisis de rutina y que permita generar confianza
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en los resultados de la evaluacion de la calidad del agua suministrada a la
poblacién Ibaguerena.

Por lo anterior y considerando que los controles metrolégicos deben
garantizar anualmente la trazabilidad de los resultados, la empresa estd en la
obligacién de realizar iguaimente de manera anual el mantenimiento y la
calibracién de los equipos de sus laboratorios lo cual corresponde ademds a
una de las actividades programadas para el presente afio, con el fin de dar
cumplimiento a los requisitos de la Norma 1SO 9001:2015, siendo éste un
aspecto a evaluar dentro de la Auditoria de Recertificacion que ha de
efectuarse al IBAL en Noviembre, diciembre del presente afo.

Por lo anterior y considerando que es responsabilidad del lider del proceso
Recursos Fisicos, el mantenimiento preventivo, de todos y cada uno de los
equipos de propiedad del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, con base en el Manual de
Contratacion del IBAL S.A. ESP. OFICIAL procede a justificar la necesidad de
contratar el mantenimiento y la calibracién de los equipos de los laboratorios
de Aseguramiento calidad de agua, Tratamiento aguas residuales, plantas de
tfratamiento, de agua potable, bocatomas y laboratorio de micro medicion,
manifestando para tal propésito que la calibracién y metrologia de equipos
de seguimiento y medicién debe realizarse exclusivamente por personal de
laboratorios debidamente certificados y acreditados por la norma NTC 1SO
JIEC 17025 “requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ensayo y de calibracién; garantizando la calidad del servicio”.

Descripcion del Objeto a Contratar

Objeto del Contrato

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CALIBRACION Y METROLOGIA
DE LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE ASEGURAMIENTO CALIDAD DE
AGUA, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE, BOCATOMAS Y LABORATORIO DE MICRO MEDICION DE
PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, PARA LA REALIZACION DE ANALISIS
FisSICO QuimICOS”

Condiciones de la Contratacién

Caracteristicas del
bien, obra o servicio
a contratar
(Especificaciones
Técnicas, Alcance,
Metodologia, perfil
profesional u otro)

El objeto del contrato, estd codificado en el clasificador de bienes y servicios
UNSPSC, como se indica, a continuacion:

CLASIFICACION CLASE
UNSPSC
81141500 Control de Cdlidad
Consultado el Clasificador de Bienes y Servicios en el link:

https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios

IBAL SA ESP OFICIAL
LISTADO EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL QUE
REQUIEREN MANTENIMIENTO Y CALIBRACION
EQUIPOS GRUPO ASEGURAMIENTO CALIDAD DE AGUA (LABORATORIO)
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ITEM | CANT DESCRIPCION UBICACION
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION  PARA LABORATORIO
1 1 MULTIPARAMETRO  MARCA HACH MODELO| CALIDAD DE AGUA
HQ40D SERIE 100100038233
CALIBRACION PARA MULTIPARAMETRO MARCA LABORATORIO
2 1 HACH MODELC HQ40D SERIE 100100038233 CALIDAD DE AGUA
MANTENIMIENTO Y  VERIFICACION PARA LABORATORIO
3 1 TURBIDIMETRO HACH MODELO 2100N SERIE| CALIDAD DE AGUA
111000028008/ INCLUYE LAMPARA
LABORATORIO
4 1 LAMPARA PARA TURBIDIMETRO CALIDAD DE AGUA
LABORATORIO
] CELDAS DE MEDICION PARA TURBIDIMETRO CALIDAD DE AGUA
] CALIBRACION  PARA  TURBIDIMETRO  HACH LABORATORIO
MODELO 2100N SERIE 111000028008 CALIDAD DE AGUA
7 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION LABORATORIO
TITULADOR DIGITAL MARCA HACH SERIE 1608 | CALIDAD DE AGUA
C0513
8 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION LABORATORIO
TTULADOR DIGITAL MARCA HACH SERIE 1707 | CALIDAD DE AGUA
CO080
9 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION LABORATORIO
TITULADOR DIGITAL MARCA HACH SERIE 1704 | CALIDAD DE AGUA
C0567
10 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION LABORATORIO
TITULADOR DIGITAL MARCA HACH SERIE 1705| CALIDAD DE AGUA
C0042
11 ] MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION LABORATORIO
TITULADOR  DIGITAL  MARCA HACH SERIE| CALIDAD DE AGUA
118700006773
12 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION DE LABORATORIO
TEMPERATURA PARA TERMOREACTOR HACH| CALIDAD DE AGUA
MODELO DRB200 SERIE CO443
13 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y LABORATORIO
AJUSTE POTENCIOMETRO MARCA HACH MODELO | CALIDAD DE AGUA
HQ11D SERIE 62790
14 1 CALIBRACION PARA POTENCIOMETRO MARCA LABORATORIO
HACH MODELO HQ11D SERIE 62790 CALIDAD DE AGUA
15 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION
PARA MEDIDOR DE CLORO HACH MODELO LABORATORIO
POCKET Il SERIE 17429 CALIDAD DE AGUA
16 ! CELDAS DE MEDICION PARA POCKET MEDIDOR DE LABORATORIO
CLORO CALIDAD DE AGUA
17 1 :
CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CLORO HACH
LABORATORIO
MODELO POCKET |l SERIE 17429 CALIDAD DE AGUA
18 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION
POCKET COLORIMETER MEDIDOR DE CLORO LABORATORIO
MARCA HACH SERIE E344145 CALIDAD DE AGUA
12 1 CELDAS PARA MEDICION DE POCKET MEDIDOR DE LABORATORIO
CLORO CALIDAD DE AGUA
20 1 CALIBRACION POCKET COLORIMETER MEDIDOR LABORATORIO
DE CLORO MARCA HACH SERIE E344145 CALIDAD DE AGUA
21 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION
POCKET COLORIMETER MEDIDOR DE CLORO LABORATORIO
MARCA HACH SERIE 08040 EQ9814 CALIDAD DE AGUA
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22 CELDAS DE MEDICION PARA POCKET MEDIDOR DE LABORATORIO
CLORO CALIDAD DE AGUA
23 CALIBRACION POCKET COLORIMETER MEDIDOR LABORATORIO
DE CLORO MARCA HACH SERIE 08060 EO9814 CALIDAD DE AGUA
24 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION LABORATORIO
PARA TURBIDIMETRO HACH MODELO 2100Q SERIE| CALIDAD DE AGUA
25725
25 CARCAZA DELANTERA Y TRASERA PARA LABORATORIO
TURBIDIMETRO HACH MODELO 2100Q CALIDAD DE AGUA
26 CALIBRACION  PARA  TURBIDIMETRO  HACH LABORATORIO
MODELO 2100Q SERIE 25725 CALIDAD DE AGUA
27 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION LABORATORIO
PARA TERMOHIGROMETRO MARCA BRIXCO DT-| CALIDAD DE AGUA
172
28 CALIBRACION PARA TERMOHIGROMETRO MARCA LABORATORIO
BRIXCO DT-172 CALIDAD DE AGUA
29 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION LABORATORIO
PARA TERMOHIGROMETRO MARCA BRIXCC DT-| CALIDAD DE AGUA
172
30 CALIRRACION PARA TERMOHIGROMETRO MARCA LABORATORIO
BRIXCO DT-172 CALIDAD DE AGUA
31 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION LABORATORIO
PARA TERMOHIGROMETRO MARCA BRIXCO CALIDAD DE AGUA
32 CALIBRACION PARA TERMOHIGROMETRO MARCA LABORATORIO
BRIXCO CALIDAD DE AGUA
33 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION LABORATORIO
PARA TERMOHIGROMETRO MARCA BRIXCO CALIDAD DE AGUA
34 CALIBRACION PARA TERMOHIGROMETRC MARCA LABORATORIO
BRIXCO CALIDAD DE AGUA
35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION LABORATORIO
NEVERA MARCA MABE SERIE 50171 CALIDAD DE AGUA
36 LABORATORIO
CAL|BRAC|ON NEVERA MARCA MABE SERIE 50171 CALIDAD DE AGUA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFACION:
CABINA VISORA DE ULTRA VIOLETA MARCA LABORATORIO
37 SPECTROLINE MODELO SM-10A SERIE 2040869 CALIDAD DE AGUA
-LIMPIEZA GENERAL
-VERIFICACION DEL TUBO DE LUZ UV
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIFICACION:
CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLOGICA DE FLUJO
LAMINAR MARCA LAB-CONCO DE 6 PIES. SERIE
NO. 010715754H
EL SERVICIQ DE LAS CABINAS DE BIOSEGURIDAD
INCLUYE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE
ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES
NSF49:
38 -PRUEBA DE INTEGRIDAD DE FILTROS HEPA POR
METODO DE PSL (MICROESFERAS DE POLI
ESTIRENO) PARA EL FILTRO DE EXTRACCION Y EL LABORATORIO
FILTRO INTERNO. CALIDAD DE AGUA
-CONTEQ DE PARTICULAS VIABLES Y NO VIABLES
EN LA ZONA DE TRABAJO
- MEDICION DE PERFILES DE VELOCIDAD DEL AIRE
(DOWN FLOW AND INFLOW) Y MEDICION DE
CAUDAL DE EXPULSION  (EXHAUST FLOW
VOLUMEN)

Pégina 4 de 26



ESTUDIO DE NECESIDAD CODIGO: GJ-R-001

YA W FECHA VIGENCIA: 2021-07-15
, I SISTEMA INTEGRADO DE GESTION [VERSION: 11

P — Pagina 5 de 26
- PRUEBA DE HUMO AL FLUJO DE AIRE (AIRFLOW
SMOKE PATTERNS)
- INFORME TECNICO ISO 14444-1 - NORMA
INTERNACIONAL NSF 49
39 1 LABORATORIO
FILTRO HEPA PARA CABINA CALIDAD DE AGUA
40 1 FILTRO EXHAUST PARA CABINA LABORATORIO
CALIDAD DE AGUA
4
] ] LABORATORIO CALIDAD DE AGUA c ;QESS’E,? E'gu A
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFACACION:
INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL SERIE
IC803 MARCA YAMATO SERIE 05043
-INTERVALO DE MEDICION: -20 A 500 °C
-PUNTOS DE CALIBRACION: TRES PUNTOS DENTRO
42 ] DEL INTERVALO DE ACREDITACION LABORATORIO
-METODO: COMPARACION DIRECTA CALIDAD DE AGUA
-SEGUN NORMA: KALIBRIERUNG VON
KLIMASCHRANKEN 1
- NEUAUFLAGE 2010 NUMERALES 3, 5, 6,7 Y 8
- INFORME TECNICO POR LABORATORIO
ACREDITADO ONAC
CALIBRACION: LABORATORIO

INCUBADORA DE CONVECCION NATURAL SERIE| CALIDAD DE AGUA
IC803 MARCA YAMATO SERIE 05043

-INTERVALO DE MEDICION: -20 A 500 °C

-PUNTOS DE CALIBRACION: TRES PUNTOS DENTRO
43 1 DEL INTERVALO DE ACREDITACION

-METODC: COMPARACION DIRECTA

-SEGUN NORMA: KALIBRIERUNG VON
KLIMASCHRANKEN 1

- NEUAUFLAGE 2010 NUMERALES 3, 5, 6,7 Y 8

- INFORME TECNICO POR LABORATORIO
ACREDITADO ONAC

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
VERIFICACION:

DESTILADOR DE AGUA MARCA PRECISION SERIE
160 1131 LABORATORIO
-LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CALIDAD DE AGUA
44 ] -VERIFICACION DE LOS SWITCH Y DE AJUSTE
-VERIFICACION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE LA VALVULA
SOLENOIDE

-LIMPIEZA DEL RESERVORIO CON DESINCRUSTANTE
-VERIFICACION DE SU  RESISTENCIA  DE
CALENTAMIENTO Y SUS  COMPONENTES
ELECTRICOS EN GENERAL

-CAMBIO DE LOS FILTROS INTERNOS RETENEDORES
DE SEDIMENTOS

MANTENIMIENTO Y VERIFICACION AUTOCLAVE
MARCA YAMATO MODELO SQ500

-LIMPIEZA DE CAMARA DEL AUTOCLAVE
-CALIBRACION  DEL  MANOMETRO  POR LABORATORIO
45 1 LABORATORIO ACREDITADO ONAC CALIDAD DE AGUA
-VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL
DISPLAY DIGITAL

-CAMBIO DEL SILENCIADOR

-LIMPIEZA Y LUBRICACION DE RESORTE DE LA
APERTURA DE LA PUERTA

ELEMENTO CALEFACTOR PARA AUTOCLAVE LABORATORIO
46 1 CALIDAD DE AGUA
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CALIBRACION AUTOCLAVE MARCA YAMATO
MODELO 5Q510C
-LIMPIEZA DE CAMARA DEL AUTOCLAVE
-CALIBRACION DEL  MANOMETRC  POR
47 ] LABORATORIO ACREDITADO ONAC LABORATORIO
-VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL| CALIDAD DE AGUA
DISPLAY DIGITAL
-CAMRIO DEL SILENCIADOR
-LIMPIEZA Y LUBRICACION DE RESORTE DE LA
APERTURA DE LA PUERTA
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION CABINA DE
EXTRACCION MARCA ARROW HART MODELO CP-
120
CALIFICACION OPERACIONAL DE CABINA DE
48 1 EXTRACCION
LA CALIFICACION INCLUYE LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS GENERALES CONTEMPLADOS
EN LOS ESTANDARES ASHRAE 110-1995: LABORATORIO
-INSPECCION VISUAL DEL FLUJO CALIDAD DE AGUA
-PRUERA DE HUMOS INTERNA DE ALTO VOLUMEN
-PRUEBA DE HUMOS EXTERNA DE BAJO VOLUMEN
-PRUEBA DE HUMOS VOLUMEN NORMAL
-MEDICION DE  PERFILES FRONTALES DE
VELOCIDAD EN DIFERENTES PUNTOS DE PRUEBA
-PRUEBA DE VELOCIDAD DE EXTRACCION
-INFORME TECNICO SEGUN NORMA ASHRAE

49 1 PANEL EN ACERO INOXIDABLE LABORATORIO
CALIDAD DE AGUA
50 1 FILTRO DE CARBON ACTIVADO LABORATORIO

CALIDAD DE AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION:

EQUIPO SELLADOR QUANTY TRAY MARCA 2X-
IDEXX SERIE 02012 LABORATORIO

51 1 | VERIFICACION DE LA POSICION DE TERMOCUPLA, | CALIDAD DE AGUA
SENSOR DE BLANCO
_VERIFICACION DE LA TEMPERATURA DE RODILLO
DE CALENTAMIENTO
3-UMPIEZA GENERAL DE LOS COMPONENTES
INTERNOS.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION:
52 | | CENTRIFUGA MARCA UNICO MODELO C8624 SERIE|  LABORATORIO
MO901060 CALIDAD DE AGUA
_LIMPIEZA GENERAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
VERIFICACION:
DESTILADOR DE AGUA MARCA POLAR BEAR SERIE
01241
_LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA
53 1 | -VERIFICACION DE LOS SWITHC Y DE AJUSTE
VERIFICACION, AJUSTE Y LIMPIEZA DELA VALVULA | LABORATORIO
SOLENOIDE CALIDAD DE AGUA

-LIMPIEZA DEL RESERVORIO CON DESINCRUSTANTE
VERIFICACION DE SU  RESISTENCIA  DE
CALENTAMIENTO Y  SUS  COMPONENTES
ELECTRICOS EN GENERAL

~-CAMBIO DE LOS FILTROS INTERNOS RETENEDORES
DE SEDIMENTOS
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54 DE ENCENDIDO P DESTILADOR LABORATORIO
BOTONDEE ARA CALIDAD DE AGUA

5 FILTROS BARNSTEAD B-PURE CARBONO ACTIVADQ HABORATORIO

‘ ARNATEAD: B~ SREEhets CALIDAD DE AGUA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION:
CABINA VISORA DE ULTRA VIOLETA MARCA LABORATORIO

56 SPECTROLINE MODELO SM-10A SERIE 1628411 CALIDAD DE AGUA
-LIMPIEZA GENERAL
-VERIFICACION DEL TUBO DE LUZ UV

57 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFACION LABORATORIO
ESPECTROFOTOMETRO MARCA HACH MODELO CALIDAD DE AGUA
DR3900

58 CALIBRACION ESPECTROFOTOMETRO MARCA LABORATORIO
HACH MODELO DR3900 CALIDAD DE AGUA

59 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION PARA LABORATORIO
TURBIDIMETRO MARCA HACH MODELO TL2350 CALIDAD DE AGUA

40 LABORATORIO
LAMPARA PARA TURBIDIMETRO MODELO TL2350 CALIDAD DE AGUA

61 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION PARA LABORATORIO
TURBIDIMETRO MARCA HACH MODELO TL2100 CALIDAD DE AGUA

62 LABORATORIO
LAMPARA PARA TURBIDIMETRO MODELO TL2350 CALIDAD DE AGUA

63 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION AGITADORES LABORATORIO
MARCA HACH CALIDAD DE AGUA

64 CALIBRACION PIPETEADOR MARCA LABORATORIO
FISCHERBRAND TP 7030440284 CALIDAD DE AGUA

45 W " i 5 LABORATORIO
FILTRO DE 3 MICRAS PARA PIPETEADO CALIDAD DE AGUA

b6 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION LABORATORIO
MACROPIPETEADOR MARCA GIAN TP CALIDAD DE AGUA
7030440284

67 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION LABORATORIO
MICROPIPETEADOR MARCA SCILOGEX CALIDAD DE AGUA

68 CALIBRACION MICROPIPETEADCR MARCA LABORATORIO
SCILOGEX CALIDAD DE AGUA

69 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION AGITADOR LABORATCRIO
MAGNETICO HEIDOLPH MODELO MR 1000 CALIDAD DE AGUA

70 CALIBRACION TERMOMETROS SILBER BRAND LABORATORIO
INCUBADORA, MODELO SILBER BRAND, SERIALTB | CALIDAD DE AGUA
211126

71 CALIBRACION TERMOMETROS SILBER BRAND LABORATORIO
NEVERA, MODELO SILBER BRAND, SERIAL TB21 CALIDAD DE AGUA
1125

72 CALIBRACION TERMOMETROS SILBER BRAND LABORATORIO
MICROBIOLOGIA, MODELO BRIXCO, SERIE CALIDAD DE AGUA
CLH15217

73 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION BALANZA LABCRATORIO
ANALITICA, MODELO OHAUS, SERIE CALIDAD DE AGUA
AS/80229221030

74 CALIBRACION BALANZA ANALITICA, MODELO LABORATORIO
OHAUS, SERIE AS/80229221030 CALIDAD DE AGUA

75 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION BALANZA LABORATORIO
TRIPLE BREAN, MODELO OHAUS, SERIE D568,190-S | CALIDAD DE AGUA

76 CALIBRACION BALANZA TRIPLE BREAN, MODELO LABORATORIO

OHAUS, SERIE D568,190-S

CALIDAD DE AGUA
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77 MANTENIMIENTC Y VERIFICACION PURIFICADOR LABORATORIO
DE AIRE MOD.45 CALIDAD DE AGUA
78 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION BASCULA LABORATORIO
ELECTRONICA MUNDIAL, SERIE 55 CALIDAD DE AGUA
79 CALIBRACION BASCULA ELECTRONICA MUNDIAL, LABORATORIO
SERIE 55 CALIDAD DE AGUA
80 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION BALANZA LABORATORIO
SUSTANCIAS QUIMICAS, MODELO OHAUS CALIDAD DE AGUA
81 CALIBRACION BALANZA SUSTANCIAS QUIMICAS, LABORATORIO
MODELO OHAUS CALIDAD DE AGUA
= CALIBRACION UN BALONES DE 100 ML LABORATORIO
s CALIDAD DE AGUA
83 TR - LABORATORIO
c UN BALON DE 250 ML CALIDAD DE AGUA
84 ] o LARORATORIO
CALIBRACION UN BALON DE 1000 ML CALIDAD DE AGUA
8 CALIBRACION UNA PIPETA AFORADA DE 5 ML LARBIRATCRID
A A PIPETA AFORA M CALIDAD DE AGUA
8 CALIBRACION UNA PIPETA AFORADA DE 10 ML LABORAMORID
APIPETA AFORADA CALIDAD DE AGUA
87 CALIBRACION UNA PIPETA VOLUMETRICA DE 1 LABORATORIO
ML CALIDAD DE AGUA
88 CALIBRACION UNA PIPETA VOLUMETRICA DE 10 LABORATORIO
ML CALIDAD DE AGUA
EQUIPOS LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y AGUAS RESIDUALES
1 AJUSTE INCUBADORA PARA DBO MARCA WTW TEJAR
MODELO OXI TOP BOX/115 SERIE 100607
CALIBRACION INCUBADORA PARA DBO MARCA AGUAS RESIDUALES
2 WTW MODELO OXI TOP BOX/115 SERIE 100607 TEJAR
AGUAS RESIDUALES
3 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION PLANCHA TEJAR
OXITO, MARCA WTW 156, SERIE 17440169
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION Y AGUAS RESIDUALES
4 AJUSTE INCUBADORA BINDER MODELO B28/TC4S TEJAR
SERIE 00-10096
; AGUAS RESIDUALES
5 CALIBRACION INCUBADORA BINDER MODELO TEJAR
B28/TC4S SERIE 00-10096
AGUAS RESIDUALES
6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION 5 B
HORNO BINDER BD53/EE2 SERIE 00-17249
. AGUAS RESIDUALES
7 CALIBRACION HORNC BINDER BD53/EE2 SERIE TEIAR
00-17249
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACION Y AGUAS RESIDUALES
8 AJUSTE DE BALANZA KERN MODELO AES 120-4 TEJAR
SERIE 81073033
] AGUAS RESIDUALES
9 CALIBRACION DE BALANZA KERN MODELO AES eIk
120-4 SERIE 81073033
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION AGUAS RESIDUALES
10 AGITADOR MAGNETICO MARCA HEIDOPLH TEJAR
MODELO MR1000 SERIE 0029463
MANTENIMIENTO BOMBA DE VACIO MARCA AGUAS RESIDUALES
11 ROCKER MODELO 400 SERIE THTK 068 TEJAR
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION CENTRIFUGA, AGUAS RESIDUALES
12 MARCA HERMLE, SERIE 2 206 A TEJAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION AGUAS RESIDUALES
13 AUTOCLAVE ALL AMERICAN MODELO 25X SERIE TEJAR
1467080
AGUAS RESIDUALES
14 TAPON DE SOBREPRESION TEJAR
AGUAS RESIDUALES
15 VALVULA DE PRESION TEJAR
AGUAS RESIDUALES
14 MARIPOSAS TEJAR
AGUAS RESIDUALES
17 MANOMETRO TEJAR
18 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION PARA AGUAS RESIDUALES
TITULADOR DIGITAL HACH MODELQ 16900-01 TEJAR
SERIE 110700005772
19 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION AGUAS RESIDUALES
PARA MULTIPARAMETRO 3430 IDS WTW SERIE TEJAR
193200664
20 CALIBRACION PARA MULTIPARAMETRO 3430 IDS AGUAS RESIDUALES
WTW SERIE 19320066 TEJAR
21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION AGUAS RESIDUALES
PARA TERMOREACTOR MARCA MARCA TEJAR
MACHEREY NAGEL, SERIE NV 42280
22 CALIBRACION PARA TERMOREACTOR MARCA AGUAS RESIDUALES
MARCA MACHEREY NAGEL, SERIE NV 42280 TEJAR
23 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION AGUAS RESIDUALES
PARA BIOMETROS REGISTRADORES/MEDIDORES TEJAR
DE DBO OXITOP IS MARCA WTW
24 AGUAS RESIDUALES
BATERIAS INTERNAS TEJAR
25 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION BASCULA AGUAS RESIDUALES
ELECTRONICA, MARCA MUNDIAL, SERIE LM300 TEJAR
26 CALIBRACION BASCULA ELECTRONICA, MARCA AGUAS RESIDUALES
MUNDIAL, SERIE LM300 TEJAR
27 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION BASCULA PLANTAS DE AGUAS
ELECTRONICA, MARCA MUNDIAL, SERIE 1865 RESIDUALES AMERICAS
28 CALIBRACION BASCULA ELECTRONICA, MARCA PLANTAS DE AGUAS
MUNDIAL, SERIE 1865 RESIDUALES AMERICAS
55 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION BASCULA PLAEEQ[?UEA’E%UAS
ELECTRONICA, MARCA MUNDIAL SERIE 0.02 COMPENALCG
CALIBRACION BASCULA ELECTRONICA, MARCA | TLANTA DE AGUAS
30 MUNDIAL SERIE 0.02 RESIDUALES
: COMFENALCO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION:
EQUIPO SELLADOR QUANTY TRAY — 2X-IDEXX SERIE
2672
31 -VERIFICACION DE LA POSICION DETERMOCUPLA, | AGUAS RESIDUALES
SENSOR DE BLANCO TEJAR
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-VERIFICACION DE LA TEMPERATURA DEL RODILLO
DE CALENTAMIENTO

-LIMPIEZA GENERAL DE LOS COMPONENTES
INTERNOS.

MANTENIMIENTO  PREVENTIVO/CORRECTIVO Y
VERIFICACION:

DESTILADOR ECOLOGICO DE AGUA MARCA
WATER WISE 7000 SERIAL 02075106

-LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA

-VERIFICACI(?N DE LOS SWITCH Y DE AJUSTE AGUAS RESIDUALES
32 1 -VERIFICACION, AJUSTE Y LIMPIEZA DE LA VALVULA TEJAR
SELENOIDE

-LIMPIEZA DEL RESERVORIO CON DESINCRUSTANTE
-VERIFICACION DE SU RESISTENCIA  DEL
CALENTAMIENTO Y SUS  COMPONENTES
ELECTRICOS EN GENERAL

-CAMBIO DE LOS FILTROS INTERNOS RETENEDORES

DE SEDIMENTOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION: AGUAS RESIDUALES
33 1 |LAMPARA VISORA DE ULTRA VIOLETA PARA TEJAR
MICROBIOLOGIA, MARCA SPECTROLINE.
-LIMPIEZA GENERAL
-VERIFICACION DEL TUBO DE LUZ UV
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VERIFICACION AGUAS RESIDUALES
34 1 | PARA TEJAR
TERMOHIGROMETRO, MARCA CEM DT 172, SERIE
210644798
35 1 | CALIBRACION PARA TERMOHIGROMETRO, AGUAS RESIDUALES
MARCA CEM DT 172, SERIE 210644798 TEJAR

EQUIPOS BOCATOMAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION PARA BOCA TOMA CAY

1 1 TURBIDIMETRO MARCA HACH MODELO TL2350 ANTIGUA
SERIE  2014070C0027 INCLUYE CAMBIO DE
LAMPARA
LAMPARAS PARA TURBIDIMETRO BOCA TOMA CAY
2 1 ANTIGUA
CELDAS DE MEDICION PARA TURBIDIMETRO BOCA TOMA CAY
3 1 ANTIGUA
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION PARA BOCA TOMA CAY
4 1 TURBIDIMETRC MARCA HACH MODELO 2100N ANTIGUA
SERIE 01050C006922
LAMPARAS PARA TURBIDIMETRO BOCA TOMA CAY
5 1 ANTIGUA
CELDAS DE MEDICION PARA TURBIDIMETRO BOCA TOMA CAY
3 1 ANTIGUA
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION  PARA BOCATOMA
7 1 TURBIDIMETRO MARCA HACH MODELO TL2350 COMBEIMA
SERIE 2016070C0030
8 ] LAMPARAS PARA TURBIDIMETRO BOCATOMA
COMBEIMA
9 1 CELDAS DE MEDICION PARA TURBIDIMETRO BOCATOMA
COMBEIMA
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION PARA PTAP LA POLA 1
10 1 TURBIDIMETRO MARCA HACH MODELO TL2350
SERIE 2016070C0043
11 1 LAMPARAS PARA TURBIDIMETRO PTAP LA POLA 1

12 1 CELDAS DE MEDICION PARA TURBIDIMETRO PTAP LA POLA 1
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MANTENIMIENTO Y VERIFICACION PARA PTAP LA POLA 2
13 TURBIDIMETRO MARCA HACH MODELO TL2350

SERIE 2016070C0035
14 LAMPARAS PARA TURBIDIMETRO PTAP LA POLA 2
15 CELDAS DE MEDICION PARA TURBIDIMETRO PTAP LA POLA 2

MANTENIMIENTO Y VERIFICACION PARA PTAP COLINAS 1
16 TURBIDIMETRC MARCA EXTECH MODELO TB400

SERIE A.077670

MANTENIMIENTO PARA  ESPECTROFOTOMETRO PTAP LA POLA 1
17 MARCA THERMO MODELO ORICN AQ3700 SERIE

16/8731
18 CELDAS DE MEDICION PARA PTAP LA POLA 1

ESPECTROFOTOMETRO THERMO

CALIBRACION  PARA ESPECTROFOTOMETRO PTAP LA POLA 1
19 MARCA THERMO MODELO ORION AQ3700 SERIE

16/8731

MANTENIMIENTO PARA  ESPECTROFOTOMETRO PTAP LA POLA 2
20 MARCA THERMO MODELO ORION AQ3700 SERIE

16/8723

CELDAS DE MEDICION PARA PTAP LA POLA 2
21 ESPECTROFOTOMETRO THERMO

CALIBRACION  PARA ESPECTROFOTOMETRO PTAP LA POLA 2
22 MARCA THERMO MODELO ORION AQ3700 SERIE

16/8723

MANTENIMIENTO PARA  ESPECTROFOTOMETRO PTAP COLINAS 1
23 MARCA THERMO MODELO ORICN AQ3700 SERIE

16/11224

CELDAS DE MEDICION PARA PTAP COLINAS 1
24 ESPECTROFOTOMETRO THERMO

CALIBRACION  PARA ESPECTROFOTOMETRO PTAP COLINAS 1
25 MARCA THERMO MODELO ORION AQ3700 SERIE

16/11224

MANTENIMIENTO Y VERIFICACION POCKET PTAP COLINAS 2
26 COLORIMETRO HACH MODELO POCKET |l

15080E279385

CELDAS DE MEDICION PARA POCKET MEDIDOR DE PTAP COLINAS 2
27 CLORO

MANTENIMIENTO Y VERIFICACION POCKET PTAP CHEMBE
28 COLORIMETRO HACH MODELO POCKET Il SERIE

40600017421

CELDAS DE MEDICION PARA POCKET MEDIDOR DE PTAP CHEMBE
29 CLCRO

MANTENIMIENTO Y VERIFICACION FLOCULADOR PTAP LA POLA 2
30 MARCA E&Q MODELO Fé-300-T SERIE 745 .

MANTENIMIENTO  PHMETRO MARCA  JENWAY PTAP LA POLA 1
31 MODELO J370271 SERIE 22165

CALBRACION ~ PHMETRO  MARCA  JENWAY PTAP LA POLA 1
32 MODELO J370271 SERIE 22165

MANTENIMIENTO  PHMETRO MARCA  JENWAY PTAP LA POLA 1
33 MODELGC J370271 SERIE 22150

CALIBRACION ~ PHMETRO MARCA  JENWAY PTAP LA POLA 1
34 MODELO J370271 SERIE 22150

MANTENIMIENTO BALANZA DIGITAL MARCA BBG PTAP CHEMBE
35 MODELO TSC-AE-300 SERIE 8051440
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CALIBRACION BALANZA DIGITAL MARCA BBG PTAP CHEMBE
36 1 MODELQ TSC-AE-300 SERIE 8051440
MANTENIMIENTO BASCULA MARCA FAIRBANKS PTAP LA POLA
37 1 MODELO 2000 KG — GRADUACION 2KG.
CALIBRACION BASCULA MARCA FAIRBANKS PTAP LA POLA 1
38 1 MODELO 2000 KG - GRADUACION 2KG.
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION ~AGITADOR PTAP LA POLA 1
39 ] MAGNETICO MARCA HEIDOPLH MODELO MR1000
SERIE 19925363
LABORATORIO DE MICROMEDICION
CALIBRACION TANQUE ACERO INOXIDABLE 5| LABORATORIO DE
1 1 LITROS, MODELO COLTAVIRA, SERIE LCMMOO] MICROMEDICION
CALIBRACION TANQUE ACERO INOXIDABLE 10| LABORATORIO DE
2 ] LITROS, MODELO COLTAVIRA, SERIE LCMMO002 MICROMEDICION
CALIBRACION TANQUE ACERO INOXIDABLE 50| LABORATORIO DE
3 1 LITROS, MODELO COLTAVIRA, SERIE LCMMO03 MICROMEDICION
CALIBRACION TANQUE DE ACERC INOXIDABLE [ LABORATORIO DE
4 1 100 LITROS, MODELO COLTAVIRA, SERIE LCMMO04 [ MICROMEDICION
CALIBRACION ROTAMETRO 1.2 - 12, MODELO | LABORATORIO DE
5 1 MOBREY, SERIE KS006106/1/5.1E/600 MICROMEDICION
CALIBRACION ROTAMETRO 9 - 90, MODELO| LABORATORIO DE
6 1 MOBREY, SERIE KS006106/9/10XE/600 MICROMEDICION
CALIBRACION ROTAMETETRO 90 - 870, MODELO [ LABORATORIO DE
7 1 MOBREY, SERIE KS001643/2/24XE/600 MICROMEDICICN
CALIBRACION ROTAMETRO 1200 - 12000, MODELO |  LABORATORIO DE
8 1 MOBREY, SERIE KS004504/16/65E/400 MICROMEDICION
CALIBRACION MANOVACUOMETRC ANALOGO
9 1 DE CARATULA RANGO DE CALIBRACION 00 INC LABORATORIO DE
30,0 INHG, MODELO BOURDON SEDEME, SERIE MICROMEDICION
21812
CALIBRACION MANOMETRC DE CARATULA [ LABORATORIO DE
10 1 RANGO DE CALIBRACION 0 PSI A 400 PSI, MODELO [ MICROMEDICION
BOURDON SEDEME, SERIE 91892
CALBRACION MANOMETRC  INDICADOR DE| LABORATORIO DE
11 1 PRESION DE TANGQUE DE 4 CON RANGODEO A 600 | MICROMEDICION
PSl, MODELO WINTERS, SERIE 1953
CALIBRACION TERMOMETRO DIGITAL DE PUNZON, [ LABORATORIO DE
12 1 MODELO BRIXCO MICROMEDICION
CALIBRACION  HIGRONOMETRO, MODELO | LABORATORIO DE
13 1 SCHOTT, SERIE A4211 MICROMEDICION
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CALIBRACION TENSIOMETRO DIGITAL, MODELO | SEGURIDAD Y SALUD
1 1 LORD LD-578a EN EL TRABAJO
CALIBRACION TENSIOMETRO DIGITAL, MODELO [ SEGURIDAD Y SALUD
2 1 LORD LD-578a EN EL TRABAJO
Plazo de ejecucion |CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la
del Contrato suscripcion del acta de iniciacién que se suscribird en la oficina de la
Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.
Carrera 3 No. 1-04, barrio “La Pola”, Ibagué, laboratorio de Aseguramiento
calidad de Agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de
Lugar de Ejecucién |tratamiento de agua potable, bocatomas y laboratorio del Banco de micro
del Conirato. medicion del IBAL S.A E.SP. OFICIAL en la ciudad de Ibagué.
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Obligaciones
Contratista

del

OBLIGACIONES GENERALES

1.- Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué para una
mejor ejecucién del objeto contractual.

2.- H contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de
Gestion de la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos,
producto de sus operaciones y aplicar los manuales, planes, guias, instructivos,
registros y demdas documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento
de las normas NTC ISO 9001 actudlizacion 2015, NTC ISO 14001 de 2015 y NTC
ISO 45001 versidn 2018.

3.- El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la
oferta que acompafa la propuesta, durante el plazo de ejecucion vy la
vigencia del confrato a suscribir.

4.- Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demds que haya lugar en
desarrollo del contrato a suscribir.

5.- Informar oportunamente al IBAL S.A ES.P. OFICIAL, sobre cualquier
eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del
objeto del contrato a suscribir.

6.- Constituir en debida forma, dentro de los cinco (5) dias hdbiles siguientes
a la firma del contrato, la pdliza Unica de garantia, y ampliar, prorrogar o
modificar las garantias en el evento en que se amplié el valor del contrato, se
prorrogue su vigencia o se modifiquen sus condiciones.

7.- Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y
parafiscal segun el régimen al que pertenezca de acuerdo a la normatividad
vigente. Asi mismo, debe acreditar estar al dia en los aportes de seguridad
social y aportes parafiscales, durante todos los meses de ejecucion
contractual, hasta su liquidacién.

8.- Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando dilaciones injustificadas.

9.- Cumplir con el manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas.
10.- Asistir a las capacitaciones que programe de empresa IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL, propias del sistema integrado de gestién, en cumplimiento a cada
una de las politicas que tiene la compadia, conforme le aplique segun el
objeto del contrato.

11.- Para aquel contrato que en su ejecucion implica tener personal a cargo,
el contratista deberd cumplir con los siguiente en materia de seguridad vy
salud en el trabajo:

a. Enfregar mensualmente los indicadores del sistema de gestién de
seguridad y salud en el frabajo, como lo establece la resolucién 312 de 2019:
Frecuencia de accidentes de trabajo, severidad de accidentes de trabajo,
proporcion de mortalidad, ausentismo laboral por salud, prevalencia de la
enfermedad, incidencia de la enfermedad.

b. El contratista deberd entregar mensualmente un informe detallado con las
actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestién de seguridad
y salud en el frabaijo, el cual deberd ser un requisito para el pago de las actas
parciales y/o finales del contrato. PARAGRAFO: El contratista deberd tener en
cuenta los requisitos exigidos en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS
CONTRATISTAS, aplicable al objeto a contratar, y que se encuentra anexo a
la invitacion y/o pliego, antes del inicio del contrato y durante su ejecucion.
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Para la suscripciéon del acta de inicio, el contratista deberd aportar los
documentos alli exigidos, que serdn aprobados por el profesional en salud
ocupacional de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Los documentos que se
exijan durante la ejecucién del contrato serdn validados por el supervisor del
contrato quien podrd apoyarse en el profesional de salud ocupacional.

12.- Cumplir con la politica de seguridad y privacidad de la informacién del
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, adoptada mediante Resolucién No. 668 del 29 de julio
de 2019. En todo caso el contratista debera guardar reserva vy
confidencialidad de la informaciéon del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

13.- En General, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades
previstas contractualmente para la ejecucion y desarrollo del contfrato a
suscribir.

14.- Las demds que resulten de la ejecucion del contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. Cumplir con lo propuesto en su oferta en cada uno de sus items, de
acuerdo con las especificaciones técnicas y econémicas descritas en el
contrato.

2. Designar personal idéneo y experto para la ejecucién del objeto
contractual.

3. Disponer de forma permanente de los equipos especializados y materiales
necesarios para garantizar la adecuada ejecucion del contrato.

4. Garantizar la cdlibracion de los equipos con los certificados
correspondiente donde se estipule la fecha de calibracién y la fecha de la
préxima calibracién del equipo calibrado.

5. Asumir el fransporte necesario para la adecuada ejecucion del contrato.
6. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompanal la propuesta
presentada.

7. Las demds obligaciones que correspondan conforme a la naturaleza del
confrato.

Obligaciones del
IBAL

El IBAL S.A E.S.P OFICIAL a través del supervisor designado se compromete a:

1. Poner a disposicién del CONTRATISTA la informacién que se requiera para el
desarrollo adecuado de sus compromisos contractuales.

2. Designar un supervisor del contrato, quien esta enla obligacién de verificar
el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del contratfista,
recibir a satisfaccion los bienes que sean entregados por el CONTRATISTA
cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato a
suscribir. PARAGRAFO El supervisor deberd mantener una interlocucion
permanente y directa con el CONTRATISTA., exigir la ejecucion idonea y
oportuna del objeto contratado, Solicitar y recibir informacién técnica
respecto de los bienes o elementos que suministre el CONTRATISTA en
desarrollo del objeto del contrato a suscribir, informar al ordenador del gasto
cualquier iregularidad o incumplimiento sea parcial o total del contrato, para
tomar las medidas que corresponden segun la Ley 1474 de 2011, rechazar los
bienes proveidos cuando no cumplan con las especificaciones técnicas de
calidad y compatibilidad establecidas en los pliegos de condiciones y/o
invitacién a ofertar, y demds obligaciones que le correspondan segun el
manual de supervisién e interventoria del IBAL S.A. ESP OFICIAL y |a ley.
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3. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las
disponibilidades presupuestales previstas para el efecto.

4. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran
para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo
como consecuencia de |la suscripcién del contrato a suscribir.

5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los
dafnos que sufran en desarrollo o con ocasién del contrato celebrado, y
adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantias que hubiese lugar.

6. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores
publicos, contra el contratista o los terceros responsables, segun el caso, por
las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad
contractual.

7. Adoptardan las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato las condiciones técnicas, econdémicas y financieras
existentes al momento de la oferta.

8. El supervisor, verificara el cumplimiento del pago al sistema de seguridad
Infegral y aportes parafiscales, mediante la presentaciéon de planillas de
autoliguidacién o presentacion de certificacién del pago de sus aportes,
suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el contador piblico segin
corresponda.

9. Adelantar revisiones periédicas del producto suministrado, para verificar
que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los
confratistas, y promoverdn las acciones de responsabilidad contra éstos y sus
garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

10. Las demds obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratacién
de la empresa y en la suscripcién del contrato.

Pago de ARL a
cargo del IBAL

APLICA NO APLICA

Capitulo 1ll; Descripcion Juridica

Fundamentos
Juridicos de la
Modalidad de

Contratacién

Acuerdo 001 de 2020 "Por el cual se adopta el Manual de Contratacién de la
Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL"
ARTICULO 28 - CONTRATACION DIRECTA segun la causal No 27 Cuando la
cuantia del contrato sea menor a doscientos (200) salarios minimos legales
mensuales vigentes (SMLMV), IVA incluido.

Plazo de
Liguidacién del
Contrato.

Seis (06) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucién para la
liguidacion de mutuo acuerdo. En caso de no suscribir acta de liquidacién se
adelantard un informe por parte del supervisor y se elaborard el acta de cierre
del proceso segun lo indicado en el articulo 69 del Acuerdo 001 de 2020.

Autorizacién de uso

de logos y /o
distintivos dela  |SI || NO A
empresa
HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTANEDA
GLADYS DE LA PAVA BEDOYA
Supervision Nombre del Funcionario: RUTH ELENA SALAZAR TORRES
Sugerido Gestion Recursos Fisicos y Servicios Generales

Gestion Aseguramiento Calidad de Agua

Dependencia: Gestidn Tratamiento Aguas Residuales
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Proceso limitado a

MIPYMES X
APLICA NO APLICA
Necesidad de
Contar Con
interventor Externo. | NO APLICA

Presupuesto Oficial.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL
VEINTIOCHQ PESOS ($159.404.028.00) MCTE IVA INCLUIDO.

Variables
consideradas para
calcular el
presupuesto oficial

Se determino con base a la cotizacion mas economica de las cotizaciones
solicitadas y el andlisis de precios del mercado (se anexa) como base para la
solicitud de la disponibilidad presupuestal, corespondientes a las siguientes
empresq:

EQUITEMP S.A.S PROENTEC S.A.S INPROIN
v/r total de
la cotizacién $158.689.639.91 $148,431,775 $171,090,669
v/r Promedio $159.404.028.00

Forma de Pago y
Requisitos

Mediante un acta de recibo final de entrega y recibo a satisfaccion, suscrita
por el Contratista y los Supervisores, en la cual conste el servicio entregado y
recibo a satisfaccidon, ala cual deberd adjuntarse la factura de cobro, soporte
de cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el régimen de
seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes
parafiscales.

NOTA 1: El pago se cancelard, previo cumplimiento de los trdmites
administrativos a que haya lugar y expedicion de la obligacion y orden de
pago.

NOTA 2: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no estd
acompanada de los documentos requeridos para el pago, el término para su
tramite interno sélo empezard a contarse desde la fecha en que se presenten
en debida forma o se haya aportado el Ultimo de los documentos. Las
demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad del
Contratista y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o
compensaciones de ninguna naturaleza. En fodo caseo los pagos estardn
condicionados al respectivo cierre contable fijado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL
para el momento de prestacion de las facturas.

NOTA 3. Fl contratista manifiesta que conoce los trdmites internos para pago
establecidos por tipo de contrato en la Resolucién 076 de 11 de febrero de
2020, la cual se encuentra publicada en la pdgina institucional de la empresa
en el link normatividad resoluciones 2020, especificamente
enhttps://www.ibal.gov.co/sites/default/files/ibal/sites/default/files/images/st
ories/Resolucion%2007 6%20de%202020.pdf

NOTA 4. Durante la ejecucién del contrato el supervisor, debera diligenciar el
formato de evaluacién y reevaluaciéon del contratista de acuerdo al Sistema
integrado de Gestidn y a la Resolucidn que regula su procedimiento,
cadlificando los items alli descritos y obteniendo un puntagje final. La
reevaluacion serd el resultado de la ponderaciéon de los puntajes obtenidos
en las evalugciones realizadas.
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NOTA 5. El contratista debe tener en cuenta que en los framites de cuenta se

descuenta los impuestos, tasas, contribuciones que exige la ley conforme a
las obligaciones fributarias del contratista. Es decir, en cada cuenta se puede
generar el descuento de retencién en la fuente, sobretasa bomberil, reteica
y reteiva si aplica, en los porcentajes que contablemente correspondan. Asi
mismo, se descuenta el 2% del valor de la cuenta antes de IVA de la tasa pro
deporte establecida en el Acuerdo municipal 0015 del 24 de diciembre de
2021 Titulo VI Capitulo .

Capitulo V. Bases para la Evaluacién de Propuestas

Justificacién de los
factores de
seleccién

REQUISITOS DE PARTICIPACION - PROPONENTES CONTRATACION DIRECTA.

No encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con los principios
legales y constitucionales, afirmacién que se entenderd hecha por el
proponente con la presentacion de la propuesta.

Encontrarse inscrito en el Sistema de Informacién de Proponentes (SIP) de la
Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL,
como minimo el dia de la presentacién de la oferta.

El ordenador del gasto invitard al proponente que considere con mejor oferta
en la relacion calidad vy precio.

Requisitos Habilitantes

Capacidad Juridica
(Documentos de
contenido Juridico)

1.- Carta De Presentacién De La Oferta: El oferente deberd aportar carta de
presentacion de la oferta debidamente fiimada vy suscrita por el
representante legal si es persona juridica o por la persona natural, en el anexo
gue se adjunte en la invitacion a ofertar y/o pliego de condiciones.

Es considerado requisito habilitador de la oferta, por tratarse de la

demostracién de la voluntad de participacién.

2.- Certificado De Existencia Y Representacién Legal, Y/O Registro Mercantil
Para Personas Juridicas Y/O Personas Naturales Con Establecimientos
Comercial: Se aportard por parte de la persona juridica certificado de
existencia y representacion legal, o Registro mercantil si es persona natural,
con fecha de expedicién de mdximo treinta (30) dias calendario de
antelaciéon a la fecha de entrega de la oferta. En este certificado debe
constar que su objeto social estd relacionado expresamente con la actividad
a contratar. No se admiten objetos sociales genéricos.

Se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. Pasa - no pasa.

3.- Poder: En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante
legal del proponente, deberd anexarse el respectivo poder. Asi mismo se
debe renunciar si el apoderado estd facultado para firmar el contrato, en
caso de resultar adjudicatario del proceso.

Se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. Pasa - no pasa.

4.- Fotocopia De La Cedula De Civdadania: Se aportard la fotocopia de la
cédula de ciudadania de la persona natural o del Representante Legal si es
persona juridica.

Se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferfa. Pasa - no pasa.
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5.- Acreditacién Pago Sistemas De Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones Y
Aportes A Las Cajas De Compensacién Familiar, Instituto Colombiano De
Bienestar Familiar, SENA: Como requisito indispensable para la presentacion
de la propuesta la PERSONA NATURAL deberd acreditar el pago de los
factores que conforman el régimen de seguridad social integral en salud
mediante la entrega del Ultimo recibo de pago de salud, pensiones, riesgos
profesionales y aportes parafiscales, que deberd corresponder al mes
inmediatamente anterior a la fecha de cierre.

La PERSONA JURIDICA deberd acreditar el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los
aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Sena, mediante certificaciéon expedida bajo la gravedad
del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los
requerimientos de ley o por el representante legal, dentro de un lapso de 6
meses (meses completos) hacia atrds, contados a partir de la fecha de
presentaciéon de la propuesta, o en su defecto a partir del momento de su
constitucion si su existencia es menor a éste tiempo.

NOTA 1: En caso que aporte certificado expedido por el revisor fiscal, deberd
aportar copia de la tareta profesional de contador y certificado de
antecedentes de contadores vigente expedido por la Junta central de
contadores.

Se verificard su cumplimiento en la revision de la oferta. Pasa - no pasa.

.- Clasificacién RUT: Se debe a llegar una copia del registro Unico Tributario
ACTUALIZADO, indicando la clase del régimen al que pertenece, para dar
aplicacién al articulo 37 ley 788 de 2002 (Estatuto Tributario).

Deberd acreditar su inscripciéon en cualquiera de los siguientes codigos:

CODIGO DESCRIPCION
3312 Mantenimiento y reparacién especializado
de magquinaria y equipo
3313 Mantenimiento y reparaciéon especializado
de equipo electrénico y éptico

Se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. PASA - NO PASA.

7.- Certificacién De Antecedentes Fiscales: Se deberd presentar
Antecedentes Fiscales de la persona natural o del Representante Legal y de
la persona juridica, vigente, expedido con méximo 30 dias de antelacion a la
fecha de presentacién de la oferta. Cuando se trate de Consorcio o Unidn
temporal cada uno de sus integrantes deberd anexar esta informacion por
separado.

se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. pasa - no pasa.

8.- Cerlificacién De Antecedentes Disciplinarios: Se deberd presentar
Antecedentes Disciplinarios de la persona natural o del Representante Legal
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si es persona juridica, expedido con méximo 30 dias de antelacién a la fecha
de presentacion de la oferta.
se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. pasa — ho pasa.

9.- Cerlificacién De Antecedentes Judiciales: Se deberdn presentar
antecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal y de
la persona juridica, con mdximo 30 dias de antelacién a la fecha de
presentaciéon de la oferta.

se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. pasa - no pasa.

10.- Constancia De No Estar Inscrito En El Sistema De Registro Nacional De
Medidas Correctivas De La Policia Nacional (SRNMC). El proponente deberd
aportar pantallazo de no estar inscrito en el SRNMC de la Policia Nacional de
la persona natural o del representante legal de la persona juridica, con
mdximo 30 dias de antelacién a la fecha de presentacion de la oferta.

se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. pasa - no pasa.

11.- Hoja De Vida En El Formato De La Funcién PUblica Diligenciar y Adjuntar
hoja de vida de la funcién pUblica para persona juridica y/o persona natural,
segun corresponda.

se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. pasa - no pasa.

12.- Cerlificacion Juramentada De No Estar Incurso En Inhabilidad O
Incompatibilidad. El proponente certificard bajo la gravedad de juramento
que se entiende prestado con la firma del documento, que no se encuentra
incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas
por la ley, que no tiene a la fecha de presentacion de la oferta deudas con
las entidades del municipio de lbagué, con la Contaduria PUblica. En caso
positivo senalar si tiene acuerdo de pago vigente indicando su fecha e
identificacién con la entidad y monto conciliado,

se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. pasa - no pasa.

13.- Certificado Cumplimiento Al Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo:
El oferente interesado en participar de este proceso de contratacion deberd
presentar la siguiente informacién, segiun sea el caso:

Presentar certificacion suscrita por la persona natural o por el representante
legal si es persona juridica, en la que conste que cuenta con politicas escritas
de seguridad y salud en el trabadjo, encaminadas a la prevencién de
accidentes de trabajo, enfermedades laborales asi como la preservacion del
medio ambiente, promocién y proteccidon de la salud de todos los
trabajadores que tenga a su cargo y que prestaran los servicios al IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL, asi mismo indicaran que no tendrdn sub contratistas, sin importar
la relacién contractual que posean y que cuentan con programa de
capacitacion en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos e instructivos
de seguridad y salud en el trabajo. (Esto para el caso de contratistas que
tengan desde un (1) trabajador en adelante).

Si es personal natural y no tiene ni un trabgjador a su cargo: Presentar
certificacion suscrita por el futuro contratista en la que indica que acepta y
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acoge las politicas de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. ES.P
OFICIAL, encaminadas a la prevencién de accidentes de trabajo,
enfermedades laborales asi como la preservacién del medio ambiente,
promocién y proteccién de la salud, participar de los programas de
capacitacién en seguridad y salud en el trabgjo, asi como también acoger
los procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el trabajo del IBAL
S.A. E.S.P OFICIAL.

se verificard su cumplimiento en la revisién de la oferta. pasa - no pasa.

Documentos de
Contenido Técnico

1. PROPUESTA ECONOMICA
Se aportard en original firmada por el Representante Legal de la persona
juridica, la propuesta econdmica conforme con el ANEXO establecido para
tal fin, cumpliendo todas las caracteristicas técnicas exigidas en él.

Con su presentacion el oferente manifiesta que conoce las condiciones
técnicas de la contratacién.

Factor ponderable en el proceso POR ENDE NO SUBSANABLE.

2. CERTIFICACION TECNICA
CERTIFICACION ACREDITACION LABORATORIO DE CALIBRACION.
El oferente deberd aportar certificacién que lo acredite o faculte para realizar
la calibracién de los equipos o en su defecto presentar certificacion del
laboratorio donde redlizard las mismas el cual debe ser acreditado por la
ONAC.
se verificard su cumplimiento en la revisiéon de la oferta. pasa — no pasa.

N/A Por tratarse de Contratacion Directa - Acuerdo 001 de 2020 “Por el cual

Capacidad se adopta el Manual de Contratacién de la Empresa lbaguerefia de
Financiera Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ES.P. OFICIAL" ARTICULO 28.-
CONTRATACION DIRECTA.
N/A Por fratarse de Confratacién Directa - Acuerdo 001 de 2020 "Por el cual
Capacidad se adopta el Manual de Contratacién de la Empresa Ibaguerefa de

Organizacional

Acueducto y Alcantarilado IBAL S.A. ES.P. OFICIAL" ARTICULO 28.-
CONTRATACION DIRECTA.

Experiencia
(General y
Especifica)

El proponente deberd acreditar la experiencia de la siguiente manera:

Presentar experiencia de minimo (1) contrato y/o certificacién, méximo los
que considere necesarios, suscritos con entidades pUblicas o privadas con
objeto similar al de este proceso, cuya sumatoria sea igual o exceda el 100%
del presupuesto oficial.

Nota 1. Para acreditar experiencia con el sector publico, el proponente
deberd aportar Copia del contrato y acta de liquidacion o final. Si se trata de
experiencia en el sector privado deberd aportar copia de la certificacion
donde se establezca el objeto, actividades relacionadas y su cuantia y la
factura de venta.
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NOTA 2. Para calcular la experiencia el proponente actualizara el valor de los
contratos aportados al SMMLYV, de la siguiente manera:

VFCS=/SMMLV
VFC= Valor final del contrato
SMML= Salario minimo vigente para el afio de suscripcion del contrato

VE= VFCS * SMMLV
VE= Valor de la experiencia
VFCS= Valor final del contrato en salarios
SMMLV= Salario minimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal
(2022)

Para el cdlculo del valor del contrato en salarios minimos mensuales, se tendrd
en cuentala tabla de evolucién del salario minimo mensual, segun lo requiera
el proponente a modo de ejemplo:

PERIODO SMLMV
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803.00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 908.526.00
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 1.000.000.00

Evaluacion

Factores de
Escogenciay
Cadlificacién

EVALUACION ECONOMICA

Se le asignaran cien (100) puntos a la propuesta mds econémica es decir
aquella que presente el menor precio (Incluido IVA); a las demds propuestas
se descontardn quince (15) puntos de manera proporcional, es decir a mayor
valor, menor puntgije.

NOTA 1: El oferente deberd discriminar el valor por unidad de cada elemento
y/o servicio, conforme al anexo establecido para ello.

NOTA 2: Debe establecer claramente dentro de la propuesta los bienes,
elementos, materiales y/o servicios que incluyan el IVA. De no especificarse se
presumird que se encuentra incluido para los ftems y servicios que por
disposicion legal estén gravados con IVA y/o segln el régimen al que
pertenezca el oferente.

NOTA 3: No se aceptan propuestas parciales y dejar de ofrecer algun item del
presupuesto oficial, generard el rechazo de la oferta.

Otros para proceso de contratacion
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Causales de
Rechazo de
Propuesta

Serd motivo de rechazo de la propuesta la que adolezca de alguna de las
siguientes irregularidades:

a.- Si el proponente se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones,
inhabilidades e incompatibilidades sefialadas por la Constitucion y la ley.

b.- Ninguna persona natural y/o juridica podrd presentar simultdneamente
mds de una (1) propuesta. La participacién de un proponente en varias
propuestas, dard lugar al rechazo y la exclusion del proceso selectivo.

c.- Cuando no cumpla con los requisitos habilitadores exigidos en la
invitacion.

d.- Cuando la propuesta econdémica supere el presupuesto oficial, o no
cumpla las exigencias técnicas establecidas, o se compruebe precios
artificialmente bajos.

e.- Cuando la propuesta sea entregada extempordneamente conforme al
tiempo establecido para presentarla.

f.- Cuando las propuestas sean enviadas por correo o fax.

g.- Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para
representar a la persona juridica oferente, o cuando tenga limitacion en
cuantia para representar a dicha persona.

h.- Si el Objeto Social del proponente no tiene relacién con la naturaleza del
objeto a contratar.

i.- Cuando en la propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o servicios
relacionado en el anexo de la propuesta econémica. No diligenciar todas las
especificaciones técnicas minimas exigidas que se encuentran en el anexo
respectivo, o no cumplir con una o mas de las relacionadas.

j.- Cuando las propuestas sean presentadas por personas juridicamente
incapaces para obligarse o que no cumplan todas las calidades vy
condiciones de participacién indicadas dentro de los presentes pliegos de
condiciones.

k.- Cuando en la propuesta se encuentre informacién o documentos que
contengan datos NO VERACES Y/O TERGIVERSADOS, frente a lo cual la
entidad se reserva el derecho de verificar la informacién aportada por los
oferentes y de RECHAZAR las propuestas en las cuales se incluya informacion
y/o soportes inconsistentes o gque no correspondan a la realidad y por ende
atenten contra el principio de la buena fe consagrados en el arficulo 83 de la
Constitucion Politica.

.- Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de
disolucién y/o liquidacion de Sociedades.

m.- Cuando el proponente no subsane la documentacién requerida.

n.- En las demas circunstancias sefialadas expresamente en la invitacion a
cofizar.

Factores de
Desempate

1. Escoger el oferente que tenga mayor puntaje en el primero de los factores
de escogencia y calificacién establecidos en los Pliegos de Condiciones del
Proceso de Contratacién, de conformidad con el objeto contractual. Si
persiste el empate, escogerd al oferente que tenga el mayor puntaje en el
segundo de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los
Pliego de Condiciones y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los
factores de escogencia y cdlificacion.

2. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes
o servicios extranjeros.

3. Preferir las ofertas presentada por una Mi pyme nacional.
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4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley por lo menos el 10% de su némina estd en
condicion de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997,

5. Dependiendo el objeto contractual, si en los pliegos de condiciones se
establece, se dard prelacién a la propuesta que brinde condiciones
econdémicas adicionales que representen ventajas en términos de economia,
eficiencia y eficacia, o que ofrezca condiciones técnicas adicionales que
representan ventajas de calidad o funcionamiento, o servicio adicional
plenamente detallado. Esta Ventaja adicional deberd ser debidamente
justificada y en ningin momento podrd representar precios artificialmente
bajos, o productos de mala calidad, segin corresponda.

La propuesta que haya sido radicada primero en la empresa.

Capitulo VI: Riesgos

Soporte de la
estimacién,
tipificacién y
asignacién de los
riesgos.

Con el fin de valorar el objeto del alcance contractual reguerido por lg
entidad, como sustento y justificacién de los factores de seleccidn adoptados
para el presente proceso, se procede a redlizar el estudio de riesgos de la
contratacion, su tipificacién, estimacion y asignacion.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionadas en el
presente numeral y como principio general, el contratista como experto del
negocio y como especialista, asumird los efectos econémicos de todos
aguellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que
son objeto de la presente contratacién.

Por lo tanto, deberd asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad
ordinaria que sean previsibles, asi mismo, asumird aquellos riesgos propios de
su actividad empresarial y de persona natural o juridica que tiene que cumplir
con determinadas cargas y deberes frente al estado y a la sociedad.

En consecuencia, solo procederdn reclamaciones por hechos o
circunstancias imprevisibles no asignadas al contratista en la presente
distribucién de riesgos de la contratacién, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL no estard
obligado a reconocimiento econémico alguno ni a ofrecer garantia que
permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el
contratista.

L'IZ?G"; DESCRIPCION DEL RIESGO ESTIMACION | ASIGNACION
. o 100% del
Estimacion inadecuada de los e Contratista
cosfos .
perjuicio
. I L 100% del
Flnoncpcnon y liquidez del dafo o Coniratisia
contratista. aiiicle
RIESL0 1pOO{7 del
« s . (-]
FINANCIERO Impo§!C|on de nuevos tramites o e Contiatisiy
permisos e
perjuicio
Vonocno.nes 9 ﬂuc’ruc:c_io‘nes en 100% del
tasa de interés o condiciones del _ .
: dano o Contratista
mercado que afecten los flujos s
. perjuicio
futuros del contratista
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100% del
Imposicién de nuevos tributos dafio o Confratista
perjuicio
RIESGO Cambios en el marco regulatorio 132?0015 | Contratista
REGULATORIO 9 no ¢
perjuicio
El contratista no actualiza las 100% del
pdlizas de garantias dafio o Contratista
contractuales. perjuicio
RIESGO Dafos o impactos que genere el 100% del
AMBIENTAL Y | contratista al Medio Ambiente en dafio o Contratista
GEOGRAFICO | el desarrollo del contrato perjuicio
Compartido:
Inexistencia o limitaciones de 100% del Contratista
medios de acceso y/o transporte dafno o 50% - IBAL S.A.
de personas, materiales y equipos perjuicio ESP OFICIAL
50%
Reducciéon de I_c oferta de mano 100% del
de obra, materiales y/o equipos 2 .
. : e dafo o Contratista
requeridos para la ejecucion del aiiclo
contrato. petl
Incremento en los precios de 100% aEl .
: dafio o Contratista
mano de obra y/o materiales For
perjuicio
Riesgos relacionados con 100% del
accidentes o enfermedades de dafo o Contratista
trabajo. perjuicio
Demora en la radicacién
oportuna por parte del 100% del
CONTRATISTA de las actas y/o dafio o Contratista
cuentas (correctamente perjuicio
RIESGCS gllégne;rg? :r? TOV;WTOde Clcs'llc’m de
OPERACIONA Rropd Supervisor del
documentos presentados o 100% del
LES ; e o contrato -
perdida de la documeniacion en dafo o IBAL S.A. ES.P
el IBAL S.A. ES.P. OFICIAL a causa perjuicio Tl
OFICIAL
de un factor externo.
Mayor tiempo de ejecucion por
e s cue | 1000
. 9 -4 dano o Confratista
no hayan sido atendidas por el Sriicio
contratista en forma oportuna y per]
eficaz.
El contratista no actualiza las 100% del
polizas de garantias dano o Contratista
contractuales. perjuicio
Conflictos entre personal
profesional del contratista o 100% del
subcontratista. Desercidn de la dafic o Contratista
mano de obra por las dificultades perjuicio
en la ejecucién del contrato
Perjuicios causados a terceros en 100% del
. iy dafio o Contratista
la ejecucion del contrato L
perjuicio
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No concurrencia del contratista 100% del
para suscribir el documento de dafo o Conftratista
liguidacion perjuicio
Inexistencia o limitaciones de 100% del
medios de acceso y/o transporte dafo o Contratista
RIESGOS DE de personas, materiales y equipos perjuicio -
ORDEN 5 . Compcrfldo.
PUBLICO ln’rer_rupcmrj f:le actividades por 100% del Contratista
acciones civiles o problemas de dafio o 50% - IBAL S. A.
orden publico perjuicio E.S.P. OFICIAL
50%
Compartido:
Causas y/o eventos de la 100% del Contratista
RILIEE\?U?SAE)EEZJ&\A nc:ﬂu_ro]ezo, fuerza mayor o caso dqﬁo ° 50% - IBAL S.A,
fortuito perjuicio E.S.P. OFICIAL
50%
1. CUMPLIMIENTO: Para precaver los prejuicios derivados del incumplimiento
del contrato, por un valor equivalente al veinte (20%) del valor del mismo y
con una vigencia igual al termino de ejecucién contractual y seis (6) meses
mas.
2. CALIDAD DEL SERVICIO: Ampara las especificaciones técnicas
confractuales que determinan la calidad del servicio contratado. Deberd
constituirse por el veinte (20%) del valor contratado que cubra el termino del
Garantias a mismo y un (1) afio mds.
Constituir 3. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Este amparo debe

cubrir la calidad y el comrecto funcionamiento de los bienes que recibe la
Empresa en cumplimiento del contrato. Deberd constituirse por minimo el
(20%) del valor del contrato, que cubra el término del mismo y un afio mds.
4. PRESTACIONES SOCIALES, SALARIOS E INDEMNIZACIONES: Para cubrir el
riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, relacionadas con el
personal utilizado para la ejecucién del contrato en un 20% del valor total del
confrato, por el término del contrato y tres (3) afios mds.

El suscrito Certifica que al momento de la elaboracién del presente estudio de la necesidad se
agoto todo el proceso de planeacién, por lo que es viable técnica, financiera y juridicamente

adelantar el res

ectivo tramite de conlratacién para satisfacer la necesidad descrita.

Revisé y Aprobé
Firma:

Nombre del Director:

MARZO TULIO ORTIZ RAMOS

Cargo: Director Administrativo y Financiero

Firma quien )

Nombre: HEYLEN AI.éX‘ANDRA MEDINA CASTANEDA

Cargo: Profesional Especializado Il Gestién Recursos Fisicos y Servicios Generales
Anexos:

Estudio de

Mercado X
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Certificacion Plan
de Compras: X

Funcionario o Asesor Nombre Dependencia Ve B°
£
Revisado Juridicamente: | Viviana Rangel | Profesional Juridico -
Zambrano Secretaria General k .

Aprobado Juridicamente:

Luis Alejandro Giraldo
Montoya

Secretario Generadl
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EL SUSCRITO ALMACENISTA DE LA EMPRESA IBAGUERENA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL

CERTIFICA:

Que revisado el Plan Anual de Adqusiciones, se verifico que la necesidad descrita en la siguiente tabla,

se encuentra incluida en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES vigencia
y publicada en el SECOP, asi:

2022

Fecha
i Fecha
estimada de . . i
y i L eslimada de | Duracion del iz &, Se requieren
Cadigo R inicio de ; Maodalidad de Fuente de los i — < ;
Descripcion X piesentacion contrato o i N Valor tolal eslimado Vigencias
UNSPSC procesode |7 o seleqcion recursos
SEIAaaIsH de ofertas (ntmero) futuras?
'(n-v—s)- (mies)
Mantenimiento caiibracion y
metrologia de las equipos de
los laboratorios de
81141500 | aseguamiento calidad de 9 L) 2 CCE-11]|03 0 159404028 0

agua, piar, plap, bolacomas y
laboratorio de micromedicion
de piopiedad del IBAL







